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Abstract
Introduction. – The use of support surfaces in the prevention and treatment of pressure ulcers prevention is an important part of care for a patient at
risk and/or suffering from sore(s).
Objectives. – Define which support surfaces to use in prevention and treatment of at-risk and/or pressure sore patients.
Methodology. – A systematic review of the literature querying the several Pascal Biomed, PubMed and Cochrane Library databases from 2000
through 2010.
Results (Grade A). – In prevention, a structured foam mattress is more efficient than a standard hospital mattress. An alternating pressure mattress
is more effective than a visco-elastic mattress limiting the occurrence heel pressure ulcers, but those that do occur are more serious. A low-air-loss
bed is more efficient than a mixed pulsating air mattress in prevention of heel pressure ulcers. Some types of sheepskin can reduce sacral pressure
ulcer incidence in orthopedic patients. Use of an overlay on an operating table limits the occurrence of peroperative and postoperative pressure
ulcers. An air-fluidized bed improves pressure ulcer healing.
Discussion. – The data in the literature are not always relevant and do not suffice to dictate a clinician’s choices. We are compelled to recognize the
methodological limitations of many studies, the lack of corporate interest in conducting such studies and the relatively small number of available
trials. However, the effectiveness of some support surfaces reaches a sufficient level of evidence, especially when they are associated with postural,
hydration and nutritional measures.
Conclusion. – Support surfaces are recommended in prevention and treatment of patients at risk and/or already suffering from pressure ulcer, and
their use should constitute part of an overall preventive or curative strategy.
# 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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Re´sume´
Introduction. – L’utilisation des supports d’aide a` la pre´vention et au traitement des escarres fait partie inte´grante du projet the´rapeutique d’un
patient a` risque ou porteur d’escarre(s).
Objectifs. – De´terminer quels supports utiliser en 2012 dans une strate´gie pre´ventive ou curative chez un patient a` risque et/ou porteur d’escarre(s).
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Re´sultats (Grade A). – Les matelas en mousse structure´e ont une efficacite´ supe´rieure au matelas hospitalier standard en pre´vention. Un matelas a`
air alterne´ re´duit l’incidence des escarres talonnie`res par rapport a` un support viscoe´lastique mais les escarres sont plus se´ve`res sur les matelas a` air
alterne´. Un lit a` perte d’air est plus efficace qu’un matelas a` air pulse´ mixte en termes de re´duction de l’incidence des escarres talonnie`res. Certains
types de peau de mouton re´duisent l’incidence des escarres sacre´es des patients orthope´diques, avec faible risque d’escarre. L’utilisation d’un
surmatelas sur une table d’ope´ration re´duit l’incidence des escarres per- et postope´ratoires. Le lit fluidise´ acce´le`re la cicatrisation des escarres.
Discussion. – Les donne´es de la litte´rature ne sont pas toujours pertinentes et parfois insuffisantes pour e´clairer le choix du clinicien. Il faut retenir
l’existence de limites me´thodologiques, le manque d’inte´reˆt des fabricants a` conduire de telles e´tudes et le faible nombre d’e´tudes disponibles.
Cependant certains supports confirment leur inte´reˆt avec un niveau de preuve satisfaisant. Ils sont surtout utiles lorsqu’ils sont associe´s au
positionnement, a` l’hydratation et a` la nutrition.
Conclusion. – Il est recommande´ d’utiliser des supports d’aide a` la pre´vention et au traitement chez les patients a` risque et ou porteurs d’escarres.
Leur utilisation doit s’inscrire dans une strate´gie globale pre´ventive ou curative.
# 2012 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
Mots cle´s : Escarres ; Stade ; Pre´vention ; Traitement ; Support ; Lit ; Matelas ; Coussins ; Recommandations ; Me´decine fonde´e sur les preuves
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1.1. Introduction
A wide variety of support surfaces contributing to the
prevention and treatment of pressure ulcer sores (PUs) are
available to individuals and to health care facilities, for
purchase or for rent, on the French and worldwide markets. In
France, some financial outlays are reimbursed by national
health insurance and the refunding may be misconceived as
proof of effectiveness. Product offer ranges from a simple
protection device for the knee or the heel (about 50 euros per
unit) through different types of overlays or foamy mattresses all
the way to medical beds, which are used in intensive care after
major surgery and cost more than 80,000 euros. Whatever the
support may be made of, its prime objective consists in
reducing the pressure exerted between the subject’s body and a
given surface. At present, there exist two pressure reduction
techniques. The most widely used technique consists in
immersing the patient’s body, which means that he ‘‘sinks
into’’ it, thereby redistributing his weight on a large load
bearing surface; this is the case with foamy mattresses and air-
fluidized beds. The second technique consists in automatic
pressure/vacuum, and it is represented by the pulsating air
supports that are incorrectly characterized as dynamic, along
with supports that modify postures through more or less
complete rotation of the body. Notwithstanding the number of
articles devoted to the subject, it is difficult to form a balanced
opinion on product quality. Most of the purportedly scientific
clinical studies are subject to methodological problems; patient
cohorts, for example, tend to be insufficiently numerous.
Recently, several meta-analyses have reexamined the articles
published over the last 30 years; in conjunction with the latest
articles, they highlight some key or guiding ideas meriting
further examination. The objective of the present study is
consequently to draw up an assessment of the literature and the
state of the art at the outset of the third millennium.
1.2. Objectives
To determine in view of the literature the support surfaces to
be used in prevention and treatment, as of 2012, for a patient atrisk and/or suffering from sore(s). Since few of the devices can
be considered as curative, this research is primarily focused on
preventive supports. They include bedding (on a mattress, the
mattress itself, or a complete bed), seating (static and dynamic
cushions), protection accessories for the protruding parts of the
body, positioning accessories, operating tables and transport
trolleys.
1.3. Material and methods
Elaborated by SOFMER [36], the method employed
involves three main steps: a systematic review of the literature,
a compendium of prevailing professional practices and
validation by a multidisciplinary panel of experts.
1.3.1. A systematic review of the literature
1.3.1.1. Study selection. A systematic review of the literature
dating from 2000 through 2010 was carried out by two
professional documentarians. The English-language keywords
were: pressure sore; pressure ulcer; stage; prevention and
control; nursing therapy; equipment design; mattresses; support
surfaces; cushion; bed; wheelchair; practice guidelines;
evidence-based medicine and evidence-based nursing. Their
French-language counterparts were: escarres; stade; pre´ven-
tion; traitement; support; lit; matelas; coussin; recommanda-
tions; me´decine fonde´e sur les preuves.
They were proposed by a medical bibliography selection
committee composed of physicians representing PERSE, the
French association of geriatrics and gerontology, the French
and French-speaking wound healing society and the French
society of physical medicine and rehabilitation. The databases
employed were: PASCAL Biomed, PubMed and Cochrane
Library. The material chosen for review was limited to articles
in English and French pertaining to adult human subjects and
containing an abstract. An initial selection of summarized
articles was carried out independently by the same committee
in order to pinpoint those relevant to the general theme. The
complete articles in an electronic or paper format were then
transmitted to two experts, who performed a second selection
with the objective of retaining articles dealing with supports on
the basis of their reading of the ‘‘material and methods’’
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articles cited as references were analyzed. The methodological
quality of the articles retained for analysis was established on
the basis of the ANAES grid [21] classifying studies according
to four levels. Studies particularly lacking in methodological
quality (inadequate randomization, low number of subjects or
imprecise nature of interventions) were excluded.
1.3.1.2. Criteria of evaluation. The works retained for further
review are all randomized clinical studies comparing the
different devices to each other or in reference to a standard
hospital mattress and generally associating the devices or
mattress with other preventive measures.
Four types of criteria were applied:
 criteria of efficiency, which means the non-occurrence of PUs
in population at risk and/or shrinking of the sores, if not their
eradication, with use of the supports. Secondary criteria such
as patient comfort, loosening or lessening of human
prevention measures (turnarounds) and ease of use were
likewise assessed. On the other hand, studies involving
merely subjective criteria were not taken into account, nor
were studies solely based on comparative analysis of pressure
changes recorded through laboratory devices;
 criteria of associated comorbidities: studies centered on
populations reputedly at risk such as spinal cord patients
and aged postoperative patients drew our attention. That
said, well-conducted studies on populations deemed less at
risk were also retained for review, provided that use of a
validated measurement scale pertaining to PUS risk was duly
attested;
 criteria of assessment of the supports based on validated
pressure measures and making use of recognized material or
devices;
 criteria of a medico-economic nature such as length of stay or
analysis of the costs incurred in overall care management
were of decisive importance in the determination of our
choices.
Attention was likewise given to the risk of bias that may be
observed in numerous studies with regard to randomization
quality, description of the comparative groups, maintenance of
the main objective throughout the study, respect of the
methodological rules detailed at the outset of the study,
percentage of participants staying on until the end of the study.
The reasons mentioned for the withdrawal of patients over the
course of the study also drew our attention.
The recent introduction of relative risk, the confidence
interval and use of an appreciation grid for non-pharmacolo-
gical studies [4] have all contributed to the reinforcement of the
scientific dimension of the most recent studies, and this key
element has been satisfactorily analyzed and deepened in the
latest meta-analyses.
1.3.1.3. Data analysis. The data analysis was carried out
independently by two ‘‘blinded’’ readers working on behalf of
two distinct associations. The articles were read and analyzedfrom October 2010 through May 2011. The methodological
quality of the articles was ensured in accordance with the
criteria applied by the ANAES [21]. The two authors came
together several times, and no discordance was noted in their
respective assessments.
1.3.2. Compendium of the prevailing professional practices
The compendium of professional practices dealing with
predictive factors for pressure ulcers was drawn up at the outset
of the meeting by a representative sample of the participants in
the nationwide congresses of the four participating societies in
the form of a yes/no or multiple choice questionnaire,
(Appendix 1), with the replies being recorded through an
electronic system.
1.4. Results
1.4.1. Review of the literature
1.4.1.1. The articles selected
Starting with the PASCAL Biomed articles, the PubMed
articles, and the Cochrane Library database, the committee
selected 430 articles published subsequent to 2000. One
hundred and forty-five articles were deemed relevant to the
question and selected for further review by the two readers.
Many of these articles were to be found in five meta-analyses:
Cullum et al. [10], Reddy et al. [37,38] et McInnes et al. [31].
We also compared our conclusions with the excellent review by
McInnes, which came out after we had completed our review of
the literature [32].
1.4.1.1.1. Description of the studies. Among the studies
on bedding supports that drew our sustained attention were the
following:
 19 studies dealing with prevention of decubitus pressure sores
[6,7,12,13,16–18,20,22,25,26,28,30,33,35,40,42,44,47];
 eight studies dealing with assisted pressure sore treatment
(relief and healing) [5,11,14,23,29,41,43,46];
 two studies dealing with devices to be used on the operating
room table [13,40];
 one study assessing bed frame effectiveness in view of
reducing motor deficiency and pressure sore occurrence [26];
 one study assessing sitting position on a total contact seat
[39];
 one study comparing standard seat cushions with a pressure-
reducing system [16];
 three studies dealing with the use of ulcer prevention devices,
positioning accessories and positioning techniques [6,12,18];
 three studies on the use of medical sheepskins [25,30,33].
1.4.1.1.2. Classification of the studies according to type of
support. Static supports (including foam mattresses, Austra-
lian sheepskin, heel protective devices and seat cushions):
 visco-elastic polyurethane mattress (VEP) versus standard
hospital mattress [12,22,42];
 Transfoam vague1 mattress versus Transfoam1 mattress
[19];
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hospital mattress [3];
 standard hospital mattress, with or without superimposed
Australian medical sheepskin [25];
 three heel protection devices in comparison with each other
[18] and a specific heel protection device versus no device at
all [6].
High tech supports (alternating pressure or continuous low
pressure support, low air-loss support; bed frame):
 system with a double-layer or single-layer alternating
pressure air cell overlay versus a standard hospital mattress
[44];
 alternating pressure mattress versus visco-elastic polyure-
thane foam mattress [47];
 alternating pressure mattress Nimbus III1 versus a different
alternating pressure mattress (Pegasus1) [41];
 alternating pressure mattress Nimbus III1 versus a static
Rik1 mattress for obese patient [43];
 Duo 21 mattress used in alternating pressure versus use in
continuous low pressure versus a foam mattress [7];
 electrically operated, multi-sectioned profiling bed frame
with a foam mattress versus a standard, fixed bed frame with
foam mattress [26];
 standard operating room table with a heating source for a
water-filled warming mattress on the operating table with or
without an overlay in visco-elastic polyurethane foam [13];
 alternating pressure mattress in comparison with an
alternating pressure overlay [35];
 low air loss (pressure relief) bed versus alternating air
mattress configured as an alternating and/or continuous
pressure mattress in low pressure in intensive care [46].
Among the articles having been selected, 21 show level of
evidence I or II, which has led to a grade A or grade B level of
recommendation: McGowan et al. [30], Gray and Campbell
[19], Gunningberg et al. [22], Russell L et al.[41], Russell JA et
Lichtenstein [40], Branom and Rappl [5], Geyer et al. [16],
Keogh and Dealey [26], Russell L et al. [42], Sanada et al. [44],
Jolley et al. [25], De Floor et al. [12], Gilcreast et al. [18],
Theaker et al. [46], Wanderwee et al. [47], Feuchtinger et al.
[13], Nixon et al. [35], Cavicchioli and Carella [7], Finnegan
et al. [14], Cadue et al. [6], Mistiaen et al. [33].
1.4.1.2. Data analysis
As regards articles previous to 2000, the conclusions to the
45 controlled randomized trials selected may be found in the
meta-analysis authored by Cullum et al. [10]. Here are some
key points:
 foam mattresses helping to prevent sores are of greater
effectiveness than a standard hospital mattress [8,19,24,45];
 sore prevention devices or systems on operating tables reduce
pressure sore occurrence [2,15];
 There exists no difference between two seat cushions [9,27];
 a fluidized bed accelerates pressures ulcer healing [1]; no significant difference was found between the alternating
support systems and the continuous low-pressure support
systems.
As regards the studies conducted over the last decade, namely
subsequent to 2000, the conclusions reached according to the
devices used are at times incongruent with each other and with
those reached prior to 2000.
1.4.1.2.1. Visco-elastic foam supports. The higher effec-
tiveness of visco-elastic foam mattresses in comparison with
standard hospital mattresses has been confirmed.
Three studies including 2107 patients compared the
effectiveness of a visco-elastic foam mattress with a standard
hospital mattress [11,22,42]:
 Russell et al. [42] compared use of a visco-elastic
polyurethane (VEP) COMFOR Med1 mattress by a large-
scale cohort of 1166 elderly patients treated in acute care to
that of a standard hospital mattress by measuring pressure
sore occurrence in each of the two groups. Significantly lower
stage 1 PU incidence was observed in the VEP than in the
standard mattress group (26.7% as opposed to 19.6%,
P = 0.004). On the other hand, the difference between the 2
groups as regards stage 2 PUS incidence was not statistically
significant (41.0% versus 43.6%, P = 0.66). It must
nonetheless be stressed that as proof of tissue deterioration,
the authors used the erythema reactive to vitropression known
as ‘‘blanchable erythema’’ and corresponding to stage 0,
which we generally do not take into consideration, while
fixed erythema remaining unmodified by vitropression
corresponds to stage 1. And so, if we limit ourselves to
‘‘non-blanchable’’ ertythemas, the reported effectiveness is
less clearly established;
 Defloor et al. compared four different means of prevention
involving either frequent turning (every 2 or 3 hours) with a
standard mattress or less frequent turning (every 4 or 6 hours)
with a VEP mattress. The study included 838 patients
residing in a nursing home. There was no significant
difference between the two groups as regards stage 1 PU
incidence. However, stage 2 PU incidence was significantly
lower in the VEP mattress group (3%) than in the other
groups (from 14.3% to 24.1%) [12];
 Gunningberg et al. [22] studied the effectiveness of a VEP
mattress compared to a standard hospital mattress in a
population of 101 hip fracture patients during the preopera-
tive, perioperative and postoperative periods. No difference
in PU occurrence was noted between the two groups.
However, pressure sores at more serious stages were observed
in the control group;
 Vanderwee et al. [47] assessed the effectiveness of a foam
VEP mattress with a protocol calling for turning every
4 hours versus an alternating pressure mattress in 447
patients. In this multicenter study, the two groups recorded
similar results with regards to PU incidence at stages 2, 3 and
4 (15.6% versus 15.3%). However, there were more heel
pressure sores in the VEP foam group than in the alternating
pressure mattress group (45.7% versus 14.7%; P = 0.006)
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versus another mattress possessing the same particularities [19]
and versus a high-technology mattress, as well [7]:
 the effectiveness of a foam mattress versus an alternating
pressure mattress and a continuous low-pressure mattress was
studied in 173 patients at high risk for pressure sore. The
alternating pressure and low pressure mattresses were more
effective than the foam mattress in pressure sore prevention,
with PU incidence at stage 1 of 36.4% in the foam mattress
group, as opposed to 2.5 and 1.4% in the alternating pressure
and continuous pressure mattress groups respectively. At the
end of the 2-week follow-up period, none of the preexisting
sores in the foam mattress group had healed, whereas in the
alternating pressure and continuous pressure groups, 33 to
100% of the preexisting sores had healed. A lack of statistical
power and the existence of severe methodological short-
comings limit the extent to which these findings can be
interpreted [7];
 Branom and Rappl studied the effectiveness in heel pressure
sore treatment of a foam mattress equipped with a static or
constant force overlay device versus a low-pressure mattress.
Unfortunately, the comparison involved only a small cohort:
20 patients. He observed healing of stage 3 and stage 4 PU:
5% ( 3.7) of ulcer closing with the low-pressure mattress
versus 9% ( 4.8) of ulcer closing with the static mattress [5].
1.4.1.2.2. Alternating pressure support surfaces. Seven
studies compared an alternating pressure support with the
standard mattress and other technologically advanced support
surfaces [7,14,35,41,46,44,47]:
 a Japanese study assessed the relative effectiveness of three
different pressure ulcer prevention supports: one with a
double-layer air cell overlay and active alternating inflation;
another with a single-layer air cell overlay functioning
through active alternating pressure, and the last with a
standard mattress. Conducted in a general hospital, the study
included 82 bedridden patients at risk of pressure sore
(Braden score  16. A significantly lower percentage of
pressure ulcers (3.4%) was observed in the patients using the
double-layer support in comparison with the patients using
the single-layer support (19.2%) and those using a standard
hospital mattress (37%). However, the difference in pressure
sore incidence between the double-layer and the single-layer
supports was not significant. In all groups, the PUs were stage
1 or stage 2 [44];
 Nixon et al. carried out a multicenter study (11 hospitals) in
1972 hospitalized patients in view of comparing pressure
ulcer incidence observed when using two types of alternating
pressure supports, overlays and mattresses. The percentage of
patients developing new stage 2 pressure sores was similar in
the two study groups (10.7% in the overlay group; 10.3% in
the mattress group, P = 0.75). During the randomization 113
patients had presented with PU, and 35% of them healed over
the course of the study; 34% in the overlay group, and 35% in
the mattress group. No statistically significant difference
D. Colin et al. / Annals of Physical and R470between the two groups was found up until healing (20 days
in the two groups, P = 0.86). However, cost and comfort
criteria strongly tended to favor the mattress [35];
 Theaker et al. studied the effectiveness of a low air-loss bed
(Therapulse1) versus an alternating-pressure and/or contin-
uous low-pressure mattress (Duo21) in 62 patients in
intensive care. While three patients on the air-loss bed
developed a pressure ulcer, six patients did so when using the
alternating-pressure mattress; the difference was not consid-
ered significant. Eight patients developed a stage 2 or stage 3
pressure sore at the level of the heels, with higher occurrence
for the mattress [46];
 Russell et al. [41] compared the relative effectiveness on 141
patients of two alternating pressure mattresses, (Huntleigh
Nimbus III1 and Aura1 Cushion, and Pegasus Cairwa-
veTherapy System1 and ProActiveSeating1 Cushion.
Except for the heels, no significant difference between the
two mattresses was observed with regard to PU healing and
diminution of stays in hospital;
 motorized alternating pressure mattress (Nimbus1) versus
air-fluidized bed (Clinitron1): the two were identical in terms
of effectiveness following pressure ulcer surgery [14]; 32
patients
1.4.1.2.3. Support surfaces used in operating rooms. As
regards the prevention devices used in operating theaters, two
studies [13,42] now complement an older study [34], in which a
47% reduction in pressure ulcer occurrence was observed, a
majority of the sores being stage 1, that is to say not involving
any irreversible skin wound:
 Russell et al. [40] studied PU incidence in patients
undergoing lengthy (more than 4 hours) cardiothoracic
surgery under extracorporeal circulation and in immediate
postoperative care; the patients were placed on an alternating
overlay during and after the intervention or on a standard gel
device during the operation and a standard hospital mattress
after the operation. The air-cell overlay (Micropulse
System1) significantly reduced the number of pressure
ulcers (from 7% to 2%) with only stage I or stage 2 PU
appearing;
 Feuchtinger et al. [13] studied pressure ulcer incidence in 175
cardiac surgery patients by comparing a VEP foam overlay
placed on an operating room table versus a standard operating
room table without overlay. Patients in each group benefited
from a heating source placed between themselves and the
support system. Pressure ulcer incidence came to 11.1% in the
standard operating table group and to 17.6% in the VEP foam
overlay group (Chi2 test, P = 0.22). Following this observation,
a decision was reached to suspend the study. The majority of
the post-operatory pressure ulcers were stage 1 (88%), and the
others were stage 2. Immediately following the surgery, 17
sores were stage 1; by the day after, 14 had healed.
1.4.1.2.4. Bed frame or bed units. Two studies ([26,46],
see above) compared the effectiveness of different pressure sore
prevention supports (bed frame and mattress):
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effect of bedding on pressure ulcer incidence. Two support
surfaces were assessed, one of them an articulated frame
(Countoura1 bed) associated with a visco-elastic mattress
(Pentaflex1) and a visco-elastic seating cushion, and the
other a non-articulated frame (it does not allow adjustment of
the seat and corresponding redistribution of body weight)
associated with a standard mattress and a seating cushion.
During the short follow-up period (5 to 10 days), four patients
(11.4%) in the experimental group presented with a stage 1
pressure sore on initial assessment, and all the wounds healed
over that lapse of time. In the control group, 10 patients
(28.5%) presented with a stage 1 pressure ulcer on initial
assessment, and two of them healed during the follow-up.
When comparing pressure ulcer incidence, the study was
found to be of limited power. Even though the result achieved
in the experimental group appears superior, statistical study
does not establish any distinction; moreover, the patient
selection process did not take into account the ability or the
inability of the patients to use the articulated frame so as to
ensure possible modifications of their positions. To conclude,
the factor just mentioned deprives the study of whatever
interest it might have held, apart its underlining the
ineffectiveness in pressure ulcer prevention of articulated
as compared to non-articulated bed frames [26].
1.4.1.2.5. Australian medical sheepskins. The relative
effectiveness of Australian medical sheepskins (AMS), which
seem to be particularly dense in comparison with other
sheepskins on sale, has been assessed [25,30,33]:
 the study by MacGowan et al. [30] included 297 orthopedic
patients (97% of them for hip and femur fractures) over a 10-
day period, with a mean age of 74 years (60 to 97 years) and a
mean Braden score of 14. The author compares use of a
hospital mattress with and without sheepskin associated with
a protection system for the heels and elbows. Some 43/142,
that is to say 30.3% of the control group patients developed
pressure ulcers, as opposed to 14/155 patients, that is to say
9% of the AMS group. The injured areas included the heels
(28 for the controls and two for the AMS), the elbows (22 for
the controls and 15 for the AMS) and the sacrum (22 for the
controls and only four for the AMS). In the AMS group, no
PU went beyond stage 1. As regards the rather sizable number
of elbow pressure sores observed in the AMS group, the
authors mention in their article some difficulties they
encountered when using the sheepskins to ensure adequate
protection for the elbows;
 Jolley et al. [25] measured the effectiveness of AMS in
pressure ulcer prevention in a 1-week trial involving a mixed
general hospital population of 441 patients; they presented a
small to moderate PU risk with a mean Braden score of 15.0
and a mean age of 63 years (from 18 to 99 years). The
incidence rate and cumulative PU occurrence were assessed
every day throughout the experiment. In the AMS group, 58/
218 patients developed pressure ulcers, as opposed to 21/223
in the control group. Cumulative risk incidence was 9.6% inthe AMS group (95% IC, 6.1–14.3%), as opposed to 16.6% in
the reference group (IC 95%, 12.0–22.1%). To conclude,
Australian medical sheepskin was found to be an effective
means of pressure ulcer incidence reduction in hospitalized
patients with a small to moderate risk;
 Mistiaen et al. [33] studied pressure ulcer occurrence in 543
patients in nursing and reeducation facilities. Three quarters
of them were women suffering from the effects of
cardiovascular deficiencies (particularly strokes) or trauma-
tism (in a majority of cases, arising from hip fractures). The
mean age was 78 years (from 26 to 98 years) and the mean
Braden score was 18. The objective of the study, which was
conducted over a 28-day period, consisted in assessing sacral
pressure ulcer prevention through use of sheepskin located
under the upper part of the body (excluding the limbs); the
patients were placed on a commonly prevention support
surface (different brands were employed). Sacral pressure
ulcers were observed in 64/543 patients (50 stage 1, 12 stage
2, and two stage 3), including 8.9% for the AMS study group
as opposed to 14.7% for the control group, which constituted
a significant difference (P = 0.0035). The patients nonethe-
less developed a sizable number of pressure ulcers: 133/543
including 60 in the AMS group (22.1%) as opposed to 73 in
the control group (26.8%). The most frequently affected area
was the heel (11.3%). It may consequently be concluded that
only sacral pressure ulcer occurrence was reduced through
the use of sheepskin.
1.4.1.2.6. Systems for prevention of heel pressure ulcers
(accessories). Two studies [6,18] compared the effectiveness
of devices designed to prevent heel pressure ulcers:
 one study compared three pressure relief or discharge devices
for the heel. A total number of 240 patients at average to
moderate pressure ulcer risk were selected. They were
randomly given a High-Cushion Kodel Heel Protector
(Bunny Boot1), an Egg Crate Heel Lift Positioner (Egg
Crate1) or an EHOB Foot Waffle Air Cushion (Foot
Waffle1). Three pressure ulcer sores occurred in the 77
patients (3.9%) equipped with Bunny boot, four in the 87
patients (4.6%) equipped with Egg Crate, and five in the 76
patients (6.6%) equipped with Foot Waffle. The differences
between the groups were significant; moreover, nurses put
pillows under the feet of persons in the Bunny boot group; in
so doing, they skewed the results with regard to their
effectiveness [18];
 a French study assessed the effectiveness in heel pressure
ulcer prevention of a specific foam support on 70 patients
randomly distributed into two groups. The control group
received the reference treatment used in the ward for
prevention of decubitus pressure ulcer sore (semi-seated
position, water mattress and PU prevention massage six times
a day); in addition to this treatment, the experimental group
benefited from the foam support to be evaluated. The patients
presented no heel pressure ulcer, and their Waterlow score
was greater than 10. Stage 1 (and + Stage 1) sores were
sought out for examination on a daily basis until the end of the
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(3/35 patients, 8.6%) was lower than the number in the
control group (19/35 patients, 55.4%) with P < 0.0001. The
sore-free time lapse was higher for the study group (5.6 days)
than for the control group (2.8 days) with P < 0.01. No
difference was found between the two groups in occurrence
of pressure ulcers on the sacrum or on leg segments. The
authors conclude that the addition of anatomical devices in
foam effectively contributes to PU prevention in ICU
patients [6].
1.4.1.2.7. Seat cushions. Geyer et al. [16] studied the
preventive potential  on pressure ulcers caused by sciatic nerve
block of a pressure-reducing seat cushion versus the standard
foamy cushions commonly used on wheelchairs. They
evaluated 32 nursing home residents aged over 65 years with
a Braden score less or equal to 18 and Braden activity and
mobility less or equal to 5, who spent more than 6 hours a day
in a seated position. With regard to each patient, the authors
made sure that he or she could be placed in a wheelchair, and
interface pressure measurement was carried out with a
pressure-mapping device. Unfortunately, the authors failed
to make a distinction pertaining to PU gravity (stage 1 and
beyond) between the control group and the pressure-reducing
cushion group. It nonetheless appears that 6/15 (40%) of the
study group patients developed a pressure ulcer sore, as
opposed to 10/17 (58.5) in the control group, but the difference
is not statistically valid. However, the pressure-reducing
cushion is better able to help prevent sciatic sores (none in the
study group) (P < 0.05), particularly  in patients having
presented with higher interface pressure when seated
(P < 0.001).
1.4.2. Compendium of prevailing professional practices
More than half of the clinical experts involved choose a
support surface through clinical assessment, but in cases where
a bed frame or bed stand is set up, only in half of them is a
cushion installed. Availability of the supports does not seem to
constitute a difficulty for the professionals.
1.5. Discussion
1.5.1. Methodological quality of the studies
In order to appreciate the meaning of the clinical trial results,
clinicians need to possess some notions in the statistical
mathematical language used to analyze the effects of the
treatment being studied. On comparison of the intervention or
study group and the control group in a process, the results may
be reported either in terms of relative or absolute risk (or
probability), or as entities considered statistically more
significant, which are based on odds and risk ratios. When
events in the study group are less frequent than in the control
group, the relative risk, odds ratio and risk ratio (or their
confidence intervals) will be lower than 1.0. If the converse is
equally true, then these values will be higher than 1.0.
Assessment of the effectiveness of non-pharmacological
treatments, such as those employed in pressure sore preventionassistance, generates peculiar methodological drawbacks, one
of them being the fact that the support cannot possibly be
hidden or disguised. Consequently, virtually no studies can be
conducted on a double-blind basis. Nevertheless, since
publication in 2005 of the work carried out by Boutron et al.
[4], who elaborated a checklist (CLEAR NPT) meant to
evaluate reports on non-pharmacological studies, it is easier to
analyze the methodology employed in the latter. The checklist
studies the following methodological items: adequate genera-
tion of randomization, allocation concealment, adequate single
blinding, adequate blinding of evaluators, coherently scheduled
follow-up and intention-to-treat (ITT) analysis. The quality
with which any one of these items is followed up can have a
substantial impact on pressure ulcer sore reduction; one
example involves more frequent repositioning, even though
repositioning was not initially indicated as an element to be
studied. Authors of the most recent meta-analyses have
reviewed the latest studies on PU prevention and treatment
by systematically applying this analytical grid [31,32,37].
1.5.2. Effectiveness according to PUS severity: one
example of study limits
Most of the pressure ulcer sores observed in recent studies
have been classified as stage 1 or stage 2, and even in some
cases as stage 0 [12,42]. Two studies, for example, compared
the relative effectiveness in pressure sore prevention of a visco-
elastic foam mattress versus a standard mattress. The first study
showed a significant reduction of incidence rate at stage 1 but
not at stage 2, as concerns the sores observed in patients lying
on a visco-elastic mattress compared to patients using a
standard mattress. The second study showed a significantly
lower incidence rate (with more frequent turning) of the sores
observed in visco-elastic mattress patients compared to patients
placed on the standard mattress at stage 2 but not at stage 1. The
above results provide manifestly contradictory proofs, accord-
ing to PU severity, as to the effectiveness of the visco-elastic
pressure supports.
1.5.3. Biases and limits
The biases and limits are as follows:
 the exceedingly large number of support surfaces currently
available may be contrasted with the relatively small number
of high-level scientific studies of the subject. The dispropor-
tion necessarily limits the practically applicable teachings
that may be drawn from the literature;
 moreover, some of the devices used remain totally unknown
in France, which poses a limit to concrete application of the
study results by French medical teams, especially insofar as
the devices belonging to the same family fail to show the
same effectiveness. Any extrapolations from the studies call
for the utmost prudence, for the results are usable only with
regard to the systems studied and the protocols employed;
 the low number of patients in some of the studies is another
reason to remain cautious, even though it is easy to
understand the limitative factors, particularly from an
economic standpoint, that reduced their scope. For instance,
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treatment material are often small-sized and lack the
wherewithal to conduct large-scale studies; as for bigger
companies, at times they are lacking in the ambition and
incentive to develop their products in non-hospital contexts
because prospects for reimbursement by health insurance
corporations are markedly restricted. They resultantly see
little or no interest in committing their resources to this
branch of clinical assessment, and that may be one reason
why studies evaluating the most costly support surfaces are
few and far between; after all, the economic viability of the
latter generally remains to be proven;
 the combination in some studies of several means of
prevention (turning, seated position/lying position) renders
their outcomes or results particularly hard to interpret. By
crossing these means of prevention, the studies have lost
some of their power, and the grades awarded by methodol-
ogists have been lowered accordingly;
 all but systematically, interface pressure measurement has not
been taken into account. The first reason for this omission is
that the specialists have not reached agreement on a
commonly accepted calibration standard or yardstick.
Moreover, the studies using pressure sensors have been
conducted on small cohorts or in laboratories; most of the
time, the populations involved ran little if any PU risk.
However, in the area of sore prevention the interest of reduced
support or contact pressure is obvious, even though other
important parameters, such as shearing, are not yet subjected
to routine measurement;
 Australian medical sheepskins (AMS):
 in the overall framework of studies on the subject, the
effectiveness of sheepskins is a factor only with regard to the
Australian fabric ‘‘flaunted’’ for its density, thickness
(25 mm) and resistance allowing it to be washed up to 50
times without alteration of its quality. Its use would appear to
reduce occurrence of sacral pressure sores in patients at low
to moderate risk, and it indeed seems to constitute an
inexpensive alternative for low-risk patients lying on a hotel
mattress. Nevertheless, it cannot be recommended for
patients at higher risk of pressure ulcer sore.
1.6. Conclusion
It is essential to be fully acquainted with the effectiveness of
the different support surfaces in terms of PU prevention and
treatment. However, the existing literature is far from invariably
contributory, and for several reasons, it may no bet exhaustive
enough to guide clinicians in their choices:
 in the studies, the level of evidence is frequently weak;
 studies of adequate methodological quality are hard to
conduct;
 if the studies are less than numerous, one reason is that from
their designers’ standpoint, their economic interest is hardly
evident;
 the devices put to work and materials employed are in many
cases unavailable on the French market.That said, the most recent meta-analyses, which include the
criticisms and recommendations of the authors, dwell upon
substantially more structured studies and should allow us to
develop an informed opinion. In point of fact, these studies
allow us to reach a number of conclusions, which are
summarized in the table below.
Grade A recommendations
& A foam mattress is superior to a standard mattress
& A fluidized bed accelerates pressure sore healing
& An alternating air mattress reduces heel pressure sore incidence in
comparison with a visco-elastic support, but the pressure sores that do occur are
more serious than those occurring on the alternating air mattress
& One of the air loss beds is more effective than a mixed mattress (low P and/or
alternating P) on heel pressure sore occurrence
& Use of an overlay on an operating table reduces per-operative and post-
operative pressure sore occurrence
& Sheepskin reduces incidence of sacral pressure sores in orthopedia patients,
with only a small risk of post-operative pressure sore
Finally, it should be recalled that support surfaces are
but a tool in pressure sore prevention and that their use must
take place in the framework of an overall patient management
strategy emphasizing postural and nutritional care.
Definitive recommendations will be drawn up by a pilot
promotion group in accordance with the ratings to be
given by a scoring group composed of 42 members
designated by PERSE (10), the SOFMER (10), the SFGG
(10), the SFFPC (10), and two representatives of patient
associations. To be published in English and French, they
will also be placed at the disposal of the general public on the
Internet sites of PERSE, the SOFMER, the SFGG and the
SFFPC.
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Appendix 1
 How do you choose a support surface in prevention or
treatment of pressure sores (only one choice)?
 On the basis of a clinical assessment? A
 On the basis of a risk scale? B
 Through use of the two items? C
 When you set up a bed support, do you systematically
add a cushion meant to prevent or treat pressure sores?
Yes, No
 Do you carry out a secondary evaluation of the suitability of
the existing support? Yes, No
 In your establishment, does there exist a centralized
organization meant to provide support surfaces so as to help
prevent or treat pressure sores? Yes, No
 Do you have any problems being provided with the necessary
and sufficient support systems? Yes, No
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2.1. Introduction
De tre`s nombreux supports d’aide a` la pre´vention ou au
traitement la pre´vention des escarres sont propose´s sur le
marche´ Franc¸ais et international, a` l’achat et a` la location, tant
pour les particuliers que pour les structures de soins. Parmi
ceux-ci certains ont pu be´ne´ficier en France de remboursements
par l’Assurance maladie, ce qui pourrait constituer en soi un
gage d’efficacite´, mais qui n’en est rien dans les faits. L’offre
des produits va du simple dispositif de protection d’une
articulation comme le coude ou d’un talon a` environ 50 euros
pie`ce, en passant par diffe´rents type de sumatelas ou matelas en
mousse, jusqu’au lit me´dicalise´ destine´ a` la prise en charge en
re´animation couˆtant plus de 80 000 euros. Les supports quels
qu’ils soient, ont pour objectif prioritaire de re´duire la pression
qui s’exerce entre le corps du sujet et le plan d’appui. Il existe
actuellement deux techniques de re´duction de pression. La plus
utilise´e est celle de l’immersion du corps (ce qui suppose que le
patient s’enfonce d’autant plus que le corps est lourd pour
re´partir la charge sur une plus grande surface portante) c’est le
cas des matelas en mousse ou des lits fluidise´s. La seconde
technique utilise l’alternance de pression/de´pression automa-
tique, elle est repre´sente´e par des supports a` air pulse´ dits
improprement dynamiques auxquels il faut ajouter des supports
qui re´alisent des modifications de positionnement par rotation
plus ou moins comple`te du corps. Il est difficile de se faire une
opinion sur la qualite´ des produits malgre´ le nombre d’articles
traitant du sujet. La majorite´ des e´tudes cliniques dites
scientifiques se heurtent a` des proble`mes me´thodologiques et
incluent pour la plupart de faibles cohortes de patient.
Re´cemment, plusieurs me´ta analyses ont re´ e´tudie´ les articles
des 30 dernie`res anne´es auxquels il faut ajouter quelques
articles plus re´cents, ce qui nous permet de ressortir les ide´es
fortes. L’objet de ce travail est donc de faire le point sur la
litte´rature et l’e´tat de l’art en ce de´but de troisie`me mille´naire.
2.2. Objectifs
De´terminer au vu de la litte´rature quels sont les supports a`
utiliser pour la pre´vention et le traitement des patients a` risque
et/ou porteurs d’escarres en 2012. Cette recherche concerne
tous les supports de pre´vention pour l’essentiel car bien peu
peuvent se targuer d’eˆtre curatifs. Les supports e´tudie´s
concernent les dispositifs de literie (sumatelas, matelas, lit
complet), les supports d’assise (coussins de sie`ge statiques et
dynamiques) les accessoires de protection des zones les plus
saillantes, les accessoires de positionnement, les tables
ope´ratoires et les chariots de transports.
2.3. Mate´riel et me´thode
La me´thode utilise´e, de´veloppe´e par la SOFMER [36],
comporte trois e´tapes : une revue syste´matique de la litte´rature,
un recueil des pratiques professionnelles et une validation par
un panel pluridisciplinaire d’experts.2.3.1. Revue syste´matique de la litte´rature
2.3.1.1. Se´lection des e´tudes
Une revue syste´matique de la litte´rature entre 2000 et 2010 a
e´te´ effectue´e par deux documentalistes professionnels. Les
mots cle´s utilise´s ont e´te´ en anglais : pressure sore, pressure
ulcer, stage, prevention and control, nursing therapy, equip-
ment design, mattresses, support surfaces, cushion, bed,
wheelchair, practice guidelines, evidence-based medicine,
evidence-based nursing et en franc¸ais : escarres, stade,
pre´vention, traitement, support, lit, matelas, coussin, recom-
mandations, me´decine fonde´e sur les preuves.
Ils ont e´te´ propose´s par le comite´ me´dical de se´lection de la
bibliographie constitue´ de me´decins repre´sentant PERSE, la
Socie´te´ franc¸aise de ge´riatrie et de ge´rontologie, la Socie´te´
franc¸aise et francophone des plaies et cicatrisation et la Socie´te´
franc¸aise de me´decine physique et de re´adaptation. Les bases de
donne´es utilise´es sont : PASCAL Biomed, PubMed et Cochrane
Library. Les conditions retenues pour cette recherche e´taient :
la pre´sence d’un re´sume´, des articles en langue anglaise ou
franc¸aise, des e´tudes concernant des sujets adultes humains.
Une premie`re se´lection d’articles sur re´sume´ a e´te´ re´alise´e de
fac¸on inde´pendante par ce meˆme comite´ afin de retenir les seuls
articles traitant la the´matique. Ces articles sous forme de texte
inte´gral ont e´te´ transmis sur support e´lectronique ou sur papier a`
deux experts. Une deuxie`me se´lection a alors e´te´ faite par deux
experts afin de retenir les articles traitant des supports a` partir de
la lecture du paragraphe de mate´riel et me´thode des articles de´ja`
se´lectionne´s. Enfin, une analyse des re´sume´s des articles cite´s
en re´fe´rences dans les articles retenus et qui apparaissaient
pertinents a e´galement e´te´ faite. La qualite´ me´thodologique des
articles retenus pour analyse est faite a` partir de la grille de
l’ANAES [21], qui permet de classer les e´tudes selon quatre
niveaux. Les e´tudes de tre`s faible qualite´ me´thodologique
(randomisation inade´quate, petit nombre de sujets, intervention
impre´cises) ont e´te´ exclues.
2.3.1.2. Crite`res d’e´valuation
Les e´tudes retenues sont toutes des e´tudes cliniques
randomise´es comparants les diffe´rents dispositifs entre eux
ou en re´fe´rence au matelas hospitalier ou associant d’autres
mesures de pre´vention.
Quatre types de crite`res ont e´te´ retenus :
 des crite`res d’efficience : c’est-a`-dire l’absence de survenue
d’escarre chez des populations a` risque et/ou la re´duction de
leur taille, voire leur gue´rison, sur les supports. Des crite`res
secondaires tels que le confort du patient, la re´duction des
mesures de pre´vention humaine (les retournements), la
facilite´ de l’usage ont e´te´ e´value´s. En revanche, les e´tudes
comportant des crite`res seulement subjectifs ont e´te´ e´carte´es,
ainsi que les e´tudes s’appuyant exclusivement sur des e´tudes
comparatives d’enregistrement de pressions avec des
dispositifs de laboratoires ;
 des crite`res de comorbidite´s associe´es. Les e´tudes portants
sur des populations re´pute´es a` risques comme les blesse´s
me´dullaires, les patients aˆge´s en postope´ratoire. . . ont retenu
notre attention. Cependant, les e´tudes bien conduites sur des
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de l’usage d’une e´chelle de mesure valide´e du risque
d’escarre, ont e´galement e´te´ accepte´es ;
 des crite`res d’e´valuation des supports base´s sur des mesures
de pression valide´es avec des dispositifs reconnus ;
 des crite`res me´dicoe´conomiques tels la dure´e de se´jour, ou
l’analyse des couˆts lie´s a` l’ensemble de la prise en charge
nous ont semble´ eˆtre un argument de´cisif pour orienter notre
choix.
L’attention a porte´ e´galement sur le risque des biais qui
peuvent eˆtre observe´ dans de nombreuses e´tudes concernant la
qualite´ de la randomisation, la description des groupes
comparatifs, la pe´rennite´ de l’objectif principal tout au long
de l’e´tude, le respect des re`gles me´thodologiques e´nonce´es en
de´but d’e´tude, le pourcentage des participants jusqu’au terme
re´el de l’e´tude. Les raisons invoque´es des retraits de patients au
cours de l’e´tude ont retenu notre attention.
L’introduction re´cente du risque relatif et de l’intervalle de
confiance et l’utilisation d’une grille d’appre´ciation des e´tudes
non pharmacologiques [4] permet d’affiner la dimension
scientifique des articles des e´tudes les plus re´centes, e´le´ment
parfaitement analyse´ et repris dans les dernie`res me´ta- analyses.
2.3.1.3. Analyse des donne´es
L’analyse des donne´es est re´alise´e de manie`re inde´pendante
par deux lecteurs en aveugle, issus de deux socie´te´s diffe´rentes.
Ces articles ont e´te´ lus et analyse´s d’octobre 2010 a` mai 2011.
La qualite´ me´thodologique des e´tudes a e´galement conduite
selon les crite`res de l’ANAES [21]. Il n’a pas e´te´ note´ de
discordance d’appre´ciation entre les deux auteurs qui se sont
re´unis a` plusieurs reprises.
2.3.2. Recueil des pratiques professionnelles
Le recueil des pratiques professionnelles concernant les
facteurs pre´dictifs d’escarres a e´te´ re´alise´ en de´but de re´union,
aupre`s d’un e´chantillon repre´sentatif des participants aux
congre`s nationaux des quatre socie´te´s savantes sous la forme de
questionnaires (Annexe 1) a` choix simple ou multiple, les
re´ponses e´tant enregistre´es a` l’aide d’un syste`me e´lectronique.
2.4. Re´sultats
2.4.1. Revue de la litte´rature
2.4.1.1. Articles se´lectionne´s
Le comite´ a se´lectionne´ a` partir de PASCAL Biomed
articles, PubMed articles, Cochrane Library 430 articles
poste´rieur a` 2000. 145 articles en rapport avec la question
pose´e ont e´te´ se´lectionne´s par les deux lecteurs. Bons nombre
de ces articles se retrouvent dans cinq me´ta-analyses, Cullum
et al. [10], Reddy et al. [37,38] et McInnes et al. [31]. Nous
avons pu e´galement compare´e nos conclusions avec l’excel-
lente revue de McInnes et al. sortie apre`s notre travail de revue
de la litte´rature [32].
2.4.1.1.1. Description des e´tudes
Parmi les e´tudes concernant les supports de literie qui ont
retenu notre attention : 19 e´tudes concernent la pre´vention des escarres en de´cubitus
[6,7,12,13,16–18,20,22,25,26,28,30,33,35,40,42,44,47] ;
 huit e´tudes concernent l’aide a` la cicatrisation des escarres
[5,11,14,23,29,41,43,46] ;
 deux e´tudes concernent les dispositifs de table ope´ratoire
[13,40] ;
 une e´tude e´value l’efficacite´ du cadre de lit pour ame´liorer la
de´ficience motrice et re´duire la survenue des escarres [26] ;
 une e´tude e´value la position assise sur un sie`ge avec contact
e´troit [39] ;
 une e´tude compare des coussins de sie`ge standard avec un
dispositif a` re´duction de pression [16] ;
 trois e´tudes traitent de l’utilisation de support de pre´vention,
d’accessoires de positionnement et des techniques de
positionnement [6,12,18] ;
 trois e´tudes concernent les peaux de mouton [25,30,33].
2.4.1.1.2. Essai de classement des e´tudes selon type de
support
Les supports statiques (dont les matelas en mousse, peau de
mouton australienne, dispositifs de protection des talons et
coussins de sie`ge) :
 matelas en mousse de polyure´thane viscoe´lastique (VEP)
versus matelas standard hospitalier [12,22,42] ;
 matelas Transfoam vague1 versus matelas Transfoam1
[19] ;
 matelas a` plot en mousse (Cliniplot1) versus matelas
standard hospitalier [3] ;
 matelas standard hospitalier, avec ou sans superposition de
peau de mouton me´dicale australienne [25] ;
 trois dispositifs protecteurs de talon les uns vis-a`-vis des
autres [18] et un dispositif de protection des talon versus
aucun dispositif [6].
Les supports de haute technologie (support avec alternance
de pression ou a` basse pression constante, support a` faible perte
d’air ; cadre de lits) :
 dispositif avec une double ou une simple couche de cellules
gonflant en alternance de pression versus un matelas standard
d’hoˆpital [44] ;
 matelas a` pression alterne´e matelas versus un matelas en
mousse de VEP [47] ;
 matelas a` pression alterne´e Nimbus III1 versus un autre
matelas a` pression alterne´e Pegasus1 [41] ;
 matelas a` pression alterne´e matelas Nimbus III1 versus un
matelas statique Rik1 pour patient obe`se [43] ;
 matelas Duo 21 utilise´ en alternance de pression versus en
basse pression continue versus un matelas en mousse [7] ;
 cadre de lit articule´ avec un matelas en mousse versus un
cadre de lit fixe avec un matelas en mousse [26] ;
 table de salle d’ope´ration standard avec syste`me de
re´chauffement par un circuit d’eau avec ou sans un sumatelas
en mousse de VEP [13] ;
 matelas a` pression alterne´e par rapport un sumatelas a`
pression alterne´e [35] ;
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configuration de matelas a` pression alterne´e et/ou continue
en basse pression en soins intensifs [46].
Parmi les e´tudes ainsi se´lectionne´es : 21 articles ont un
niveau de Preuve I ou II et de´bouchent sur un niveau de
recommandation de Grade A ou B qui sont : McGowan et al.
[30], Gray et Campbell [19], Gunningberg et al. [22], Russell
et al. [41], Russell et Lichtenstein [40], Branom et Rappl [5],
Geyer et al. 2001 [16], Keogh et Dealey [26], Russel et al. [42],
Sanada et al. [44], Jolley et al. [25], De Floor et al. [12],
Gilcreast et al. [18], Theaker et al. [46], Wanderwee et al. [47],
Feuchtinger et al. [13], Nixon et al. [35], Cavicchioli et Carella
[7], Finnegan et al. [14], Cadue et al. [6], Mistiaen [33].
2.4.1.2. Analyse des donne´es
Concernant les articles ante´rieurs a` 2000, on retrouve les
conclusions des 45 essais randomise´s controˆle´s se´lectionne´s
dans la me´ta analyse de Cullum et al. [10]. On peut retenir :
 que les matelas en mousse d’aide a` la pre´vention des escarres
sont supe´rieurs en termes d’efficacite´ au matelas hospitalier
[8,19,24,45] ;
 que l’usage de dispositifs de pre´vention d’escarre sur les
tables ope´ratoires re´duit l’incidence des escarres [2,15] ;
 qu’il n’y a pas de diffe´rence entre deux coussins de sie`ge
[9,27] ;
 que le lit fluidise´ acce´le`re la cicatrisation des escarres [1] ;
 qu’il n’a pas e´te´ retrouve´ de diffe´rence significative entre les
supports alternatifs et les supports a` basse pression constante.
Concernant les e´tudes de la dernie`re de´cennie et donc
poste´rieures a` 2000, selon les dispositifs on trouve des
conclusions parfois discordantes entre elles et avec les
pre´ce´dentes.
2.4.1.2.1. Supports en mousse viscoe´lastique
On observe la confirmation de l’efficacite´ des matelas en
mousse visco e´lastique par rapport aux matelas hospitalier
standard.
Trois e´tudes incluant 2107 patients, comparent l’efficacite´
d’un matelas mousse viscoe´lastique versus un matelas
hospitalier standard [12,22,42] :
 Russell et al. [42] ont compare´ l’utilisation d’un matelas en
VEP COMFOR Med1 versus un matelas hospitalier sur une
grande cohorte de 1166 patients aˆge´s traite´s en soins aigus en
mesurant l’incidence des escarres. Un taux d’incidence
significativement plus faible d’escarres de stade 1 a e´te´
observe´ dans le groupe matelas VEP par rapport au groupe
matelas standard (26,7 % contre 19,6 %, p = 0,004). La
diffe´rence entre les deux groupes concernant l’incidence des
escarres de stade 2 taux n’e´tait pas statistiquement
significative (41,0 % versus 43,6 %, p = 0,66). Il faut
ne´anmoins souligner que les auteurs utilisent comme preuve
de la de´te´rioration tissulaire l’e´rythe`me re´actif a` la vitro-
pression appele´ encore appele´ « e´rythe`me blanchable »
correspondant au stade 0 (que nous avons pas pour habitudede retenir) et l’e´rythe`me fixe non modifie´ par la vitro pression
correspondant a` l’escarre de stade l. Si on ne conside`re que
les e´rythe`mes « non blanchables », l’efficacite´ est moins
nette ;
 Defloor et al. ont compare´ quatre modes diffe´rents de
pre´vention impliquant soit des retournements fre´quents
(toutes les deux ou trois heures) avec un matelas standard
soit l’utilisation d’un matelas VEP avec des retournements
moins fre´quents (toutes les quatre ou six heures). Cette e´tude
a inclus 838 patients he´berge´s en maison de retraite. Il n’y
avait pas diffe´rence significative entre les groupes concernant
l’incidence d’escarres de stade1. Toutefois, l’incidence des
escarres de stade 2 e´tait significativement plus faible dans le
groupe matelas VEP (3 %) que dans les autres groupes situe´s
entre 14,3 et 24,1 % [12] ;
 Gunningberg et al. [22] ont e´tudie´ l’efficacite´ du matelas PEV
par rapport au matelas hospitalier standard dans une
population de 101 patients en pre´ope´ratoire, en pe´riope´ratoire
et postope´ratoire apre`s fracture de la hanche. Il n’a e´te´ note´
aucune diffe´rence d’incidence des escarres entre les deux
groupes d’e´tude. Cependant, il a e´te´ observe´ des escarres avec
des stades plus se´ve`res dans la population te´moin ;
 Vanderwee et al. [47] ont e´value´ l’efficacite´ d’un matelas en
mousse VEP avec un protocole de retournement toutes les
quatre heures, versus un matelas a` pression alterne´e chez
447 patients. Dans cette e´tude multicentrique les deux
groupes d’e´tude ont obtenu des re´sultats similaires sur le taux
d’incidence d’escarres de stade 2 a` 4 (15,6 % versus 15,3 %).
Toutefois, il y avait plus d’escarres talonnie`re dans le groupe
mousse VEP que dans le groupe matelas a` pression d’air
alterne´ (45,7 % versus 14,7 % ; p = 0,006).
Des auteurs ont e´tudie´ l’efficacite´ des mousses versus un
autre matelas ayant les meˆmes spe´cificite´s [19] et versus un
matelas de haute technologie [7] :
 l’efficacite´ d’un matelas en mousse versus un matelas a`
pression alterne´e et a` basse pression continue a` a e´te´
e´tudie´e chez 173 patients a` haut risque d’escarre. Le
matelas a` pression alterne´e et a` basse pression e´tait plus
efficace que le matelas en mousse dans la pre´vention des
escarres avec une incidence de 36,4 % d’escarres de stade
1 dans le groupe matelas en mousse, contre 2,5 et 1,4 %
dans le groupe matelas en mode pression alterne´e et
respectivement en mode pression continue. Pendant les
deux semaines de suivi, aucune des escarres pre´existantes
n’a gue´ri dans le groupe matelas en mousse, tandis que
33 a` 100 % des escarres pre´existantes ont gue´ri dans le
groupe matelas a` pression alterne´e et a` basse pression. Le
manque de puissance statistique et l’existence d’impor-
tantes lacunes me´thodologiques limitent l’interpre´tation de
ces conclusions [7] ;
 Branon et Rappl ont e´tudie´ l’efficacite´ d’un matelas mousse
muni d’un dispositif d’e´chappement d’air statique versus un
matelas a` basse pression continue sur la capacite´ de gue´rison
des escarres talonnie`res. Cependant, la comparaison con-
cerne une faible cohorte de patients : 20 patients. Il a observe´
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3,7) de fermeture par semaine versus 9 % (4,8) en faveur du
matelas statique [5].
2.4.1.2.2. Les supports a` pression alterne´e
Sept e´tudes ont compare´ un support a` alternance de pression
versus le matelas standard ou d’autres supports de haute
technologie [7,14,35,41,46,44,47] :
 une e´tude japonaise a e´value´ l’efficacite´ de deux supports
de pre´vention des escarres : un support avec une double
couche de cellules d’air avec un gonflage actif
alternatif ; un support avec une seule couche de cellules
d’air fonctionnant avec alternance de pression active, et un
matelas standard. L’e´tude a inclus 82 patients alite´s, a`
risque d’escarre (score de Braden  16), dans un hoˆpital
ge´ne´ral. Il a e´te´ observe´ un pourcentage d’escarres
significativement infe´rieur (3,4 %) chez les patients
utilisant le support a` double-couche d’air, par rapport
aux patients utilisant le support en couche d’air unique
(19,2 %) et aux patients sur matelas standard hospitalier
(37 %). Cependant, la diffe´rence d’incidence d’escarres
entre le support a` double-couche d’air et celui a`
simple couche d’air n’e´tait pas significative. Les
escarres pour tous les groupes e´taient de stade 1 ou 2
[44] ;
 Nixon et al. ont re´alise´ une e´tude multicentrique mene´e
dans 11 hoˆpitaux chez 1972 patients hospitalise´s pour
comparer l’incidence d’escarre entre deux types de support
a` pression alterne´e : les surmatelas et les matelas. La
proportion des patients de´veloppant des escarres nouvelles
de stade 2 ou plus a e´te´ similaire dans les deux d’e´tude
groupes (10,7 % pour le groupe surmatelas, 10,3 % dans le
groupe de matelas, p = 0,75). Lors de la randomisation
113 patients pre´sentaient des escarres, parmi eux 35 % ont
gue´ri au cours de l’e´tude : 34 % dans le groupe surmatelas,
35 % dans le groupe de matelas. Aucune diffe´rence
statistiquement significative n’a e´te´ retrouve´e entre les
deux groupes jusqu’a` la gue´rison (20 jours dans les deux
groupes, p = 0,86). Cependant, les crite`res de couˆt et du
confort sont en faveur du matelas [35] ;
 Theaker a e´tudie´ l’efficacite´ d’un lit a` perte d’air
(Therapulse1) versus un matelas a` air alterne´ et/ou a` basse
pression continue (Duo21) chez 62 patients de re´animation.
Trois patients ont de´veloppe´ une escarre sur le lit a` air, contre
six patients sur le matelas d’air mixte. Cette diffe´rence
n’e´tait toutefois pas significative. Huit patients ont de´vel-
oppe´ une escarre de stade 2 ou 3 au niveau des talons avec une
incidence plus e´leve´e pour le matelas [46] ;
 Russell et al. [41] sur 141 patients a compare´ l’efficacite´ de
deux matelas a` pression alterne´e (Huntleigh Nimbus III1 and
Aura1 Cushion, and Pegasus CairwaveTherapy System1
and ProActiveSeating1 Cushion). Il n’a pas note´ de
diffe´rence significative sur la cicatrisation des escarres et
la diminution de dure´e de se´jour entre les deux matelas sauf
pour les talons ; matelas a` air motorise´ a` alternance de pression (Nimbus1)
versus lit fluidise´ (Clinitron1) identique en termes d’effica-
cite´ apre`s chirurgie d’escarre [14] ; 32 patients
2.4.1.2.3. Supports utilise´s en bloc ope´ratoire
Dans les dispositifs de pre´vention utilise´s dans les blocs
ope´ratoires deux e´tudes [13,42] viennent comple´ter une e´tude
ancienne [34] qui observait une re´duction de l’incidence des
escarres de 47 %, avec une majorite´ d’escarres de niveau
1 c’est-a`-dire sans le´sion e´pidermique irre´versible :
 Russell et al. [40] e´tudient l’incidence des escarres chez des
patients subissant des interventions cardiothoraciques long-
ues (plus de quatre heures) sous circulation extracorporelle et
en postope´ratoire imme´diat ; les patients e´taient place´s sur un
sumatelas a` air alterne´ pendant et apre`s l’intervention
imme´diate ou sur un dispositif en gel standard en
perope´ratoire et sur un matelas hospitalier standard en
postope´ratoire. Le dispositif a` air (Micropulse System1) a
re´duit significativement le nombre d’escarre de 7 a` 2 % avec
des escarres de stade 1 ou II pour le dispositif test ;
 Feuchtinger et al. [13], ont e´tudie´ l’incidence des escarres
chez 175 patients de chirurgie cardiaque en comparant un
sumatelas en mousse VEP installe´ sur une table de salle
d’ope´ration versus une table de salle d’ope´ration standard
sans sumatelas. Chacun des deux groupes disposait d’un
syste`me de re´chauffement du patient place´ entre le patient et
les supports. L’incidence des escarres a e´te´ de 11,1 % dans le
groupe table ope´ratoire standard et 17,6 % pour le groupe
sumatelas en mousse VEP (Chi2 test, p = 0,22). Il a e´te´ de´cide´
de d’interrompre l’e´tude devant cette constatation. La
majorite´ des escarres observe´es en postope´ratoire e´taient
des escarres de stade 1 (88 %). Les autres e´taient de stade 2.
Dix-sept escarres e´taient de stade 1, imme´diatement apre`s
l’intervention chirurgicale, 14 e´taient gue´ries a` JI post-
ope´ratoire.
2.4.1.2.4. Cadre de lit ou unite´s de lit
Deux e´tudes ([26,46] vue plus haut). ont compare´ l’efficacite´
d’un mate´riel de pre´vention des escarres (cadre de lit plus le
matelas) :
 Keogh et Dealey ont e´tudie´ chez 70 patients hospitalise´s
l’effet de la literie sur la survenue des escarres. Deux
protocoles ont e´te´ e´value´s : d’une part, un cadre de lit articule´
(Countoura1 bed) associe´ a` un matelas viscoe´lastique
(Pentaflex1) et a` un coussin viscoe´lastique d’assise et,
d’autre part, un cadre de lit sans articulation (ne permettant
pas un re´glage de l’assise et une meilleure re´partition
the´orique de l’appui) associe´ e´galement a` l’utilisation d’un
matelas standard et a` un coussin d’assise. Pendant le court
suivi (cinq a` dix jours), dans le groupe expe´rimental quatre
patients (11,4 %) avaient une escarre de stade 1 a` l’e´valuation
initiale, toutes les le´sions ont cicatrise´ pendant le suivi. Dans
le groupe te´moin, dix patients (28,5 %) avaient une escarre de
stade 1 a` l’e´valuation initiale, deux de ces patients ont
cicatrise´ pendant le suivi. Il s’agit d’une e´tude de faible
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si l’on obtient semble-t-il un meilleur re´sultat avec le
dispositif test, l’e´tude statistique ne permet pas de faire de
diffe´rence ; par ailleurs le choix des patients n’a pas tenu
compte de la capacite´ des patients a` pouvoir ou non utiliser le
cadre de lit articule´ pour assurer les modifications de
positionnements e´ventuels, ce qui retire tout inte´reˆt a` l’e´tude
qui conclut a` la non efficacite´ des cadres de lit articule´ vis-a`-
vis des cadres de lit non articule´s [26].
2.4.1.2.5. La peau de mouton australienne
L’efficacite´ des peaux de moutons australiens (PMA) qui
semblent avoir une densite´ particulie`re par rapport aux autres
peaux de mouton vendues sur le marche´ a e´te´ e´value´e
[25,30,33] :
 l’e´tude de McGowan et al. [30] porte sur 297 patients
orthope´diques (pour 97 % des fractures de hanche ou de
fe´mur), pendant dix jours, avec une moyenne d’aˆge de 74 ans
(60–97 ans) et un score moyen de Braden de 14. Les auteurs
comparent l’utilisation d’un matelas hospitalier avec et sans
peau de mouton plus dispositif de protection pour les talons et
coudes. Quarante-trois des 142 patients soit 30,3 % des
patients du groupe te´moin ont de´veloppe´ des escarres contre
14/155 patients c’est-a`-dire 9 % pour le groupe PMA. Les
zones le´se´es e´taient les talons (28 pour le groupe te´moin et
2 pour le PMA) puis les coudes (22 pour le groupe te´moin et
15 pour le PMA) et enfin le sacrum (22 pour le groupe te´moin
et 4 pour le PMA). Quarante-trois patients des 142 (30,3 %)
ont de´veloppe´s des escarres dans le groupe te´moin contre 14/
155 (9 %) dans le groupe PMA. Aucune escarre n’a de´passe´
le stade 1 dans le groupe PMA. Concernant l’importance du
nombre de survenue des escarres de coude dans le groupe
PMA, les auteurs e´voquent la difficulte´ de maintenir le
dispositif en place ;
 Jolley et al. [25] ont mesure´ l’efficacite´ de la PMA dans la
pre´vention des escarres, pendant une semaine, dans une
population mixte de 441 patients d’un l’hoˆpital ge´ne´ral ; ces
patients pre´sentaient un risque faible a` mode´re´ de risques
d’escarres avec un score moyen de 15,8 au Braden, avec un
aˆge moyen de 63 ans (18–99 ans). Le taux d’incidence et
l’incidence cumule´e des escarres ont e´te´ e´value´s quotidien-
nement tout au long se´jour a` l’hoˆpital. 58/218 patients ont
de´veloppe´s des escarres dans le groupe PMA contre 21/
223 dans le groupe te´moin. L’incidence cumulative du risque
e´tait de 9,6 % dans le groupe PMA (95 % IC, 6,1–14,3 %)
contre 16,6 % dans le groupe re´fe´rent (IC 95 %, 12,0–
22,1 %). La peau de mouton me´dicale australienne a e´te´ juge´e
efficace pour re´duire l’incidence des escarres chez les
patients hospitalise´s avec un risque faible a` mode´re´ ;
 Mistiaen et al. [33] ont e´tudie´ la survenue d’escarres chez
543 patients dans des maisons de sante´ et de re´e´ducation.
Pour les trois quarts, il s’agissait de femmes, dans les suites
de de´ficiences cardiovasculaire (surtout des AVC) ou apre`s
traumatisme (en majorite´ des fractures de hanche), avec un
aˆge moyen de 78 ans (26–98 ans) et avec un Braden moyen
de 18. L’objectif de l’e´tude mene´e sur une pe´riode d’e´tude de28 jours e´tait d’e´valuer la pre´vention des escarres sacre´es par
l’utilisation d’une peau de mouton situe´e sous la partie haute
du corps (excluant les membres) ; les patients e´taient place´s
sur un support habituel de pre´vention de base le plus souvent
de marques diffe´rentes. Des escarres sacre´es ont e´te´
observe´es chez 64/543 patients (50 de stade 1, 12 de stade
2 et 2 de stade 3), dont 8,9 % pour le groupe d’e´tude PMA
contre 14,7 % pour le groupe te´moin avec une diffe´rence
significative ( p = 0,0035). Les patients ont cependant
de´veloppe´ un nombre important d’escarres, puisque 133/
543 patients au total ont de´veloppe´s des escarres dont 60 pour
le groupe PMA (22,1 %) contre 73 pour le groupe te´moin
(26,8 %). La zone la plus touche´e a e´te´ le talon et a concerne´
11 % d’entre eux. On peut donc conside´rer que seule
l’incidence des escarres sacre´es a e´te´ re´duite par l’utilisation
de peaux de moutons.
2.4.1.2.6. Dispositif de pre´vention des escarres du talon
(accessoires)
Deux e´tudes [6,18] ont compare´ l’efficacite´ d’un mate´riel de
pre´vention des escarres talonnie`re :
 une e´tude a compare´ trois appareils de de´charge de pression
du talon. Un total de 240 patients a` risque moyen a` mode´re´
d’escarres a e´te´ se´lectionne´. Il leur a e´te´ attribue´ ale´atoire-
ment soit un High-CushionKodelHeelProtector (Bunny
Boot1), soit un Egg CrateHeelLitfPositioner (Egg Crate1)
soit un EHOB Foot Waffle Air Cushion (Foot Waffle1). Trois
escarres sont survenues chez 77 patients (3,9 %) e´quipe´s de
Bunny boot, quatre escarres se sont de´veloppe´es chez
87 patients (4,6 %) e´quipe´s de l’Egg Crate, et cinq escarres
sont survenues sur 76 patients (6,6 %) e´quipe´s du Foot
Waffle. Les diffe´rences entre les groupes n’e´taient pas
significatives ; par ailleurs, les infirmie`res ont rajoute´ des
oreillers sous les pieds pour le groupe Bunny boot ce qui
fausse leur efficacite´ [18] ;
 une e´tude franc¸aise a e´value´ l’efficacite´ de pre´vention des
escarres de talons par un support spe´cifique en mousse sur
70 patients re´partis ale´atoirement en deux groupes. Le groupe
te´moin a rec¸u le traitement de re´fe´rence de pre´vention des
escarres de de´cubitus du service (position semi-assise,
matelas a` eau et massage de pre´vention d’escarre six fois
par jour), et le groupe expe´rimental a rec¸u en comple´ment de
ce meˆme traitement les supports en mousse a` e´valuer. Les
patients n’avaient d’escarre de talon et un score de Waterlow
supe´rieur a` 10. L’e´valuation de la recherche d’une escarre au
moins de stade 1 e´tait quotidienne jusqu’a` la sortie de l’e´tude
(jusqu’a` 30 jours maximum). Les re´sultats sont que le
nombre d’escarres de talons e´tait moindre pour le groupe
d’e´tude (trois des 35 patients, 8,6 %) que pour le groupe
te´moin (19/35 patients, 55,4 %) avec un p < 0,0001. Le de´lai
moyen sans escarre e´tait supe´rieur pour le groupe d’e´tude
(5,6 jours) a` celui du groupe te´moin (2,8 jours) avec un
p < 0,01. Aucune diffe´rence n’a e´te´ trouve´e entre les deux
groupes pour la survenue d’escarres sacre´es ou des segments
jambiers. Les auteurs concluent que l’ajout de dispositifs
anatomiques en mousse est efficace pour la pre´vention des
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me´dicale [6].
2.4.1.2.7. Coussins de sie`ge
Geyer et al. [16], ont e´tudie´ la capacite´ de pre´vention
d’escarres ischiatique d’un coussin a` re´duction de pression
versus des coussins de mousse standard de fauteuil roulant
aupre`s de 32 personnes aˆge´es de plus de 65 ans issues de
maison de retraite, avec un score de Braden infe´rieur ou e´gal a`
18 et avec un Bradenactivity and mobility infe´rieur ou e´gal a` 5,
passant plus de six heures en position assise chaque jour. Pour
chaque patient, les auteurs se sont assure´ de leur capacite´ a eˆtre
place´ dans un fauteuil roulant et une mesure de la pression
d’interface a e´te´ re´alise´ pour chacun avec une nappe de mesure
de pression. On regrette que les auteurs ne font pas de
diffe´rence sur la gravite´ des escarres (stade 1 et au-dela`) entre le
groupe te´moin et celui du coussin a` re´duction de pression. Il
apparaıˆt ne´anmoins, que six des 15 (40 %) patients du groupe
d’e´tude ont de´veloppe´ une escarre contre dix des 17 (58,5)
patients du groupe te´moin, toutefois, la diffe´rence n’est pas
statistiquement valable. Cependant, le coussin a` re´duction de
pression s’ave`re eˆtre plus capable a` pre´venir les escarres
ischiatiques (aucun dans le groupe e´tudie´) ( p < 0,05) et
particulie`rement vis-a`-vis des patients ayant pre´sente´ des
pressions d’interface d’assise plus e´leve´es ( p < 0,001).
2.4.2. Recueil des pratiques professionnelles
Plus de la moitie´ des experts cliniciens choisissent un
support par e´valuation clinique mais lorsqu’un support de lit est
installe´, un coussin n’est mis en place que dans la moitie´ des
cas. La disponibilite´ des supports n’apparaıˆt pas comme une
difficulte´ pour les professionnels.
2.5. Discussion
2.5.1. Qualite´ me´thodologique des e´tudes
Pour appre´cier la signification des re´sultats des essais
cliniques, les cliniciens doivent avoir des notions concernant le
langage mathe´matique statistique utilise´ pour analyser les
articles e´valuant les effets du traitement e´tudie´. Lorsque l’on
compare l’intervention ou groupe d’e´tude et le groupe te´moin
dans un process, les re´sultats peuvent eˆtre rapporte´s en termes
de risque relatif ou absolu (ou probabilite´), ou d’entite´s
conside´re´es comme statistiquement plus sophistique´es qui sont
base´es sur les coˆtes et les ratios de risque Lorsque des
e´ve´nements dans le groupe d’e´tude sont moins fre´quents que
dans le groupe te´moin, alors le risque relatif, odds ratio et le
ratio de risque (et de leurs intervalles de confiance) seront
infe´rieurs a` 1,0. Si l’inverse est e´galement vrai, ces valeurs
seront supe´rieures a` 1,0.
L’e´valuation de l’efficacite´ des traitements non pharmaco-
logiques, ce qui est le cas des dispositifs d’aide a` la pre´vention
des escarres, ge´ne`re des difficulte´s me´thodologiques spe´cifi-
ques, comme l’impossibilite´ de cacher le support. Ainsi,
pratiquement aucune e´tude ne peut eˆtre mene´e en double insu.
Ne´anmoins, depuis les travaux de Boutron et al. [4] avec la mise
au point d’une check-list (CLEAR NPT) destine´e a` e´valuer lesrapports d’e´tudes non pharmacologiques il est plus facile
d’analyser la me´thodologie des articles. Cette check-list e´tudie
six donne´es me´thodologiques qui sont : l’ade´quation de
ge´ne´ration de la randomisation, le secret de l’assignation, le
simple insu ade´quat, l’aveugle ade´quat des e´valuateurs, la
cohe´rence du calendrier de suivi cohe´rent et l’analyse en
intention de traiter. La qualite´ du suivi pour une de ces donne´es
peut avoir une incidence importante sur la re´duction des escarres
(comme un repositionnement plus fre´quent), meˆme si le
repositionnement n’e´tait pas indique´ comme faisant partie des
e´le´ments e´tudie´s. Ainsi, les auteurs des dernie`res me´ta-analyses
ont repris les dernie`res e´tudes sur la pre´vention et le traitement
des escarres en appliquant cette grille d’analyse [31,32,37].
2.5.2. Efficacite´ selon la gravite´ des escarres : un exemple
de limite des e´tudes
La majorite´ des escarres des e´tudes re´centes ont e´te´ classe´s
en stade 1 ou 2 d’escarres, voire en stade 0. La plupart des
analyses statistiques regroupe´es ont fait la distinction entre le
stade 1 et le stade 2 [12,42]. Deux e´tudes ont compare´
l’efficacite´ d’un matelas en mousse viscoe´lastique contre un
matelas standard dans la pre´vention des escarres. La premie`re
e´tude a montre´ une baisse significative du taux d’incidence du
stade 1, mais pas du stade 2, les escarres observe´s chez les
patients couche´s sur un matelas viscoe´lastique comparative-
ment aux patients place´ sur un matelas standard. La seconde
e´tude a montre´ un taux d’incidence significativement plus
faible du stade 2, mais pas du stade 1, des escarres observe´s
chez les patients sur un matelas viscoe´lastique par rapport aux
patients place´s sur le matelas standard avec des retournements
toutefois plus fre´quent. Ces re´sultats fournissent des preuves
contradictoires quant a` l’efficacite´ des supports de pression
viscoe´lastique en fonction de la gravite´ de l’escarre.
2.5.3. Biais et limites
Les biais et limites sont comme suit :
 le tre`s grand nombre de supports disponibles sur le marche´ est
a` confronter au nombre re´duit d’e´tudes scientifiques de bon
niveau. Cette distorsion limite obligatoirement les enseigne-
ments applicables pour notre pratique que l’on peut tirer de la
litte´rature ;
 par ailleurs, les dispositifs e´tudie´s sont parfois totalement
inconnus en France, c’est e´galement une limite dans
l’application concre`te des re´sultats de ces e´tudes par les
e´quipes de soins, ce d’autant que les dispositifs d’une meˆme
famille n’ont pas la meˆme efficacite´. Il faut eˆtre particulie`re-
ment prudent quant aux extrapolations que l’on pourrait
faire ; les re´sultats des e´tudes ne peuvent eˆtre utilise´s qu’au
regard des dispositifs e´tudie´s et selon les protocoles retenus ;
 le faible nombre des patients dans certaines e´tudes est aussi a`
retenir, meˆme si l’on comprend bien les facteurs limitants
dans la re´alisation de ces e´tudes, en particulier sur le plan
e´conomique ; les entreprises qui conc¸oivent et de´veloppent
des mate´riels de pre´vention et de traitement des escarres sont
souvent de petite taille et n’ont pas les moyens de conduire
des e´tudes d’envergure ; les entreprises plus importantes
D. Colin et al. / Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 55 (2012) 466–481480n’ont parfois pas non plus l’ambition de de´velopper leurs
produits en dehors des institutions hospitalie`res en raison des
perspectives tre`s limite´es en termes de remboursement par
l’assurance maladie. De ce fait elles ne voient pas l’inte´reˆt
d’engager des ressources dans ce secteur de l’e´valuation
clinique. Cela peut expliquer la rarete´ des e´tudes e´valuant les
supports les plus couˆteux du marche´ dont les de´bouche´s en
termes e´conomique sont limite´s ;
 l’association de plusieurs moyens de pre´vention (retourne-
ments, position assise/position couche´e) dans un certain
nombre d’e´tudes rend difficilement interpre´tables certains
re´sultats. Certaines e´tudes en croisant les moyens de
pre´vention ont perdu en puissance et ont vu leur notes
de´grade´es par les me´thodologistes ;
 la non-prise en compte des mesures de pressions d’interface est
quasi-syste´matique. La premie`re raison tient au fait que les
scientifiques ne se sont pas mis d’accord sur un mate´riel e´talon
de mesure. Par ailleurs, les e´tudes utilisant les capteurs de
pressions sont conduites sur de faibles cohortes ou sont des
e´tudes de laboratoire, mene´es le plus souvent sur des
populations non a` risque d’escarre. Pourtant, en matie`re de
pre´vention des escarres, l’inte´reˆt de la re´duction de la pression
d’appui est e´vident, meˆme si d’autres parame`tres importants
tels que le cisaillement ne sont pas encore mesure´s en routine ;
 les peaux de mouton Australiennes :
 l’efficacite´ des peaux de mouton ne concerne pour ces e´tudes
que des dispositifs Australiens « vante´s » en raison de leur
densite´, de leur e´paisseur de 25 mm et de leur capacite´ a`
supporter de multiples lavages jusqu’a` 50 sans modification
de leur qualite´. Il apparaıˆt que leur utilisation re´duit la
survenue des escarres sacre´es pour les patients avec un risque
faible a` moyen. Ils semblent constituer une alternative peu
couˆteuse pour les patients a` faible risques d’escarres place´s
sur un matelas hoˆtelier. Ne´anmoins ils ne peuvent pas eˆtre
recommande´s pour les patients a` risque important d’escarre.
2.6. Conclusion
La connaissance de l’efficacite´ des supports en termes de
pre´vention et de traitement des escarres est essentielle.
Cependant, la litte´rature n’est pas toujours contributive et
n’est en tous cas pas suffisamment exhaustive pour e´clairer les
choix des cliniciens pour plusieurs raisons :
 le niveau de preuve des e´tudes est souvent faible ;
 les e´tudes de bon niveau me´thodologique sont difficiles a`
mener ;
 ces e´tudes ne sont pas nombreuses car leur inte´reˆt
e´conomique est souvent limite´ pour les constructeurs ;
 les mate´riels e´tudie´s ne sont pas tous disponibles sur le
marche´ franc¸ais.
Cependant, les dernie`res me´ta-analyses, avec les critiques et
recommandations des auteurs, font e´tat d’e´tudes plus struc-
ture´es et permettent ainsi de nous faire une opinion. De ces
e´tudes nous pouvons ressortir quelques certitudes que nous
avons re´sume´es dans le cartouche ci-contre.Recommandations Grade A
& Le matelas en mousse est supe´rieur au matelas standard
& Le lit fluidise´ acce´le`re la cicatrisation des escarres
& Un des matelas a` air alterne´ re´duit l’incidence des escarres talonnie`res par
rapport a` un support viscoe´lastique mais les escarres qui surviennent sont plus
se´ve`res sur les matelas a` air alterne´
& Un des lits a` perte d’air est plus efficace qu’un matelas mixte (basse P et/ou
alternance P) sur l’incidence des escarres talonnie`res
& L’utilisation d’un sumatelas sur une table d’ope´ration re´duit l’incidence des
escarres en per et post ope´ratoire
& La peau de mouton re´duit l’incidence des escarres sacre´es, pour des patients
orthope´diques, avec faible risque d’escarre en post ope´ratoire
Enfin, il faut rappeler que les supports ne constituent qu’une
aide a` la pre´vention des escarres et doivent s’inscrire dans une
strate´gie globale de prise en charge du patient comprenant
notamment une prise en charge nutritionnelle et posturale.
Les recommandations de´finitives seront re´dige´es par le
groupe de pilotage promoteur du travail a` l’issue des cotations
attribue´es par un groupe de cotation compose´ de 42 membres
de´signe´s par PERSE (10), la SOFMER (10), la SFGG (10), la
SFFPC (10), et deux repre´sentants des associations de patients.
Elles seront publie´es en franc¸ais et en anglais, et seront
e´galement disponibles pour le grand public sur les sites internet
de PERSE, la SOFMER, la SFGG, la SFFPC.
De´claration d’inte´reˆts
Les auteurs de´clarent ne pas avoir de conflits d’inte´reˆts en
relation avec cet article.
Annexe 1
 Comment choisissez-vous le support d’aide a` la pre´vention
ou au traitement d’escarres (un seul choix)
 A` partir d’une e´valuation clinique? A
 A` partir d’une e´chelle de risque? B
 En utilisant les 2 items? C
 Mettez-vous en place syste´matiquement un coussin d’aide a`
la pre´vention ou au traitement d’escarres lorsque vous
installez un support de lit ? Oui, Non
 E´valuez-vous secondairement la pertinence du support en
place ? Oui, Non
 Disposez-vous d’une organisation centralise´e dans votre
e´tablissement pour la mise a` disposition d’un support d’aide a`
la pre´vention ou au traitement d’escarres ? Oui, Non
 Avez-vous des difficulte´s pour disposer des supports
ne´cessaires et suffisants ? Oui, Non
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